Anweisung Durchfiihrung Speichelentnahme
Saliva Collection System (SCS) pH 4.2
Greiner Bio-One
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1.
Flllen Sie die Vorderseite vollstandig aus.

2.

Offnen Sie durch Abziehen der blauen Kappe das
Réhrchen (1) und spiilen Sie mit der gelben
Speichelsammellosung die Mundhdhle fiir

mindestens 2 Minuten.

Die Speichelsammelldsung ist nicht gesundheitsschadlich!

3.

Schrauben Sie den Becher (2) auf und spucken Sie den
gesamten Mundinhalt hinein. Bitte schrauben Sie

den Becher anschlieRend wieder zu. Ziehen Sie den
Sicherheitsaufkleber ab und halten Sie den Becher gerade,
so dass das Ende des Ansaugstutzens in die Flissigkeit
eintaucht.

4.

Beide Rohrchen (3) fiir A- und B-Probe verwenden.

Bitte nicht 6ffnen!

Réhrchen (3) mit der Kappe nach unten fest in die Offnung
des Bechers stecken. Die R6hrchen befllen sich durch

das Vakuum selbstandig. Bitte verfahren Sie mit dem

2. Roéhrchen (3) ebenso und schwenken beide Proben

im Anschluss mehrmals.

Sollten sich die Réhrchen nicht selbstandig befiillen,
lockern Sie den Deckel bitte etwas.

5.
Bitte versehen Sie beide Réhrchen entweder mit einem durch uns zur Verfligung gestellten
Barcode oder mit einem mit dem Daten des Patienten versehenen Aufklebers.

6.
Bitte ibergeben Sie beide Réhrchen mit der Anforderung zusammen schnellstmdglichdem Laborkurier
bzw. senden Sie die Rohrchen mit der Anforderung im bereits frankierten Postversandbehalter ein.
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